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Drej og pres let adapteren ned i ventilen til den sidder fast.

Pres kun adapterens yderste “ror” ned i ventilen !

Indszet adapter i ventilabning,
Luft
v

3 Pump puden 3/4 op.

4
3 Traek adapteren ud af ventilen, ved at holde imod <

ventilen med 2 fingre, som anvist pa figuren.

Luk luft ud til loftehojde med adapteren.
VIGTIGT ! Puden mé ikke veere hardt oppumpet.

Den skal veere bled og eftergivende for optimal lejring.

5 Luk ventilen.
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