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GLORIA MUNDI CARE’

Brugsanvisning (DK)

Daglig brug

SEQINETIC™ har 6 lysemiterende dioder (LED), som frembringer lys, som
reflekteres ind i gjnene via den buede reflektor. SEQINETIC™ baeres som briller.
Den nederste kant skal vaere ud for gjene eller en anelse hgjere. Det er ikke
nagdvendigt at kigge opad og direkte ind i reflektoren.

Anbefalet brug per dag er 15-60 minutter. (1) Teaend/sluk knap. (2) Batteridaeksel.
(3) Udlgserknapper for batteridseksel.

Udskiftning af batterier

Tryk forsigtigt pa udlgserne (3) til batteridaekslet (2) indtil dette kan tages af.
Brug evt. spidsen af en kuglepen. Fjern batterier. Isaet nye batterier. Orientér
dem som vist pd plastic-delen. Saet batteridaeksel pd plads.

Renggring

Aftgrres med en klud uden organiske oplgsningsmidler.

Begransninger for brug

e Kontrast og udsyn kan pdvirkes negativt af SEQINETIC™.

» M3 ikke anvendes mens man fgrer bil, andet koretgj eller cykel, skateboards
eller lignende.

» M3 ikke anvendes mens man betjener farligt vaerktgj.

e Anvend kun i godt oplyste omgivelser.

e G& kun rundt med brillen i kendte omgivelser.

* Anvend ikke pa bgrn under 12 ar.

» Undgd at gore produktet vadt.

e Hvis der opleves nogen form for ubehag ved normal brug, skal laege
konsulteres.

Tekniske specifikationer

Lysintensitet: 2.500 Lux

Dimensioner: 177mm*154mm*62mm

Veaegt: 65 g (med batterier)

Batterier: 2*AAA
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